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Chiarimento n. 1 

RDO n. 2600616 “Fornitura di sorgenti di taratura e smaltimento sorgenti 

esauste afferenti ai Servizi Agenti Fisici dei Dipartimenti Provinciali di 

Arpacal”   

Lotto 1 CIG ZAE2D842FD - Lotto 2 CIG Z3F2D84377 - Lotto 3 CIG ZEB2D843BE 

- Lotto 4 CIG Z0E2D843FC – Lotto 5 CIG Z4D2D8444C 

Quesito n. 1 del 10.07.2020:  

Si chiedono alla Stazione Appaltante i seguenti chiarimenti: 

1. Si chiede se può essere considerata accettabile per i lotti 2, 3 e 4 

un’incertezza sull’attività totale (37 kbq) pari al +/- 10% 

2. Per il lotto 3 si chiede quale debba essere il diametro esterno del filtro 

3. Per il lotto 5 si chiede se può essere considerata accettabile la fornitura di 

contenitori per sorgenti da 500 ml (N° progressivo 3) aventi altezza interna 

pari a 75 mm anziché i 76 mm indicati in scheda tecnica 

 

Risposta: 

La Stazione Appaltante fornisce i seguenti chiarimenti: 

1. Per le sorgenti di taratura l’incertezza relativa sull’attività dei singoli 

radionuclidi deve essere ≤ al 3% (Cd-109 ≤ 5%) (fattore di copertura k = 2) 

2. Il diametro esterno del filtro deve essere 50mm 

3. L’altezza interna di 75mm (invece dei 76mm indicati nella scheda tecnica) 

per i contenitori da 500ml è accettabile fermo restando che le altre 

caratteristiche geometriche non devono variare. 
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